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Кратко рассмотрены структура и принцип 
действия системы электромагнитного контроля 
структурообразования в прокате. Проведена 
оценка величины основных составляющих 
погрешности канала измерения системы. 
Предложены пути уменьшения результирующей 
погрешности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Система электромагнитного контроля 
структурообразования в прокате (СКС) 
предназначена для косвенной оценки механических 
свойств готового проката непосредственно на выходе 
из установки принудительного охлаждения в 
процессе прокатки. Принцип контроля основан на 
корреляционной зависимости механических свойств 
готового проката от толщины его наружного 
кольцевого магнитного слоя [1]. 
Структура СКС представлена на рис.1. 
 
Рисунок 1. Структура СКС 
Функционально СКС состоит из датчика 
магнитной фазы (ДМФ), с намагничивающей (НО) и 
считывающей (СО) обмотками, коммутатора (К), узла 
гальванической развязки (УГР), аналогово-цифрового 
преобразователя (АЦП) и управляющего 
вычислительного контроллера (УВК). 
Прокат, движущийся сквозь ДМФ, периодически 
намагничивается магнитным потоком Фm НО. СКС 
оценивает толщину наружного кольцевого 
магнитного слоя в сечении проката путем контроля 
величины э.д.с. еm , индуцируемой в СО ДМФ, 
которая пропорциональна производной остаточного 
магнитного потока Фr по времени t и зависит от 
остаточной индукции Вr и площади намагниченного 











***  , 
где Wсо – количество витков считывающей 
обмотки, 
Сигнал еm состоит из импульсов разной 
полярности. После оцифровки интегральная величина 
сигнала Uu (площадь ограниченная импульсом) 























 – мгновенное значение напряжения в i-
й момент времени; Umax – макс. входное напряжения 
АЦП; n – количество разбиений интервала 
интегрирования. 
 Толщина наружного кольцевого магнитного слоя 












,                         (2) 
где d – диаметр проката. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Инструментальная погрешность складывается из 
инструментальных погрешностей УГР и АЦП, 






Методическая погрешность [5] обусловлена 
внутренним сопротивлением СО ДМФ при рабочей 
температуре Rвн, входным сопротивлением УГР Rвх и 











RRI  ; 
  
Погрешность вычисления толщины наружного 
кольцевого слоя мартенсита  по формуле (2), с 
учетом возможных отклонений диаметра проката от 
номинального значения δd, не превышающих 1%, 



























































где, δв_Φ и Δв_Φ - погрешности вычисления потока 
остаточного намагничивания Фr, Δв_U - погрешность 
вычисления интегральной величины Uu формуле (1). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Расчеты при реальных числовых значениях 
параметров позволяют сделать следующие выводы: 
1. Методическая погрешность канала измерения 
пренебрежимо мала по сравнению остальными 
составляющими погрешности. 
2. Основным источником погрешности косвенных 
измерений является зависимость описываемая 
формулой (2). Одним из способов уменьшения 
данной погрешности является увеличение числа 
витков считывающей обмотки ДМФ. 
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